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Resumen  
La enfermedad de Parkinson, EP, es reconocida como una de las patologías neurológicas más 
comunes; es un trastorno crónico y progresivo donde el agente encargado para la comunicación 
entre las neuronas del cerebro, Dopamina, disminuye debido a un problema degenerativo en las 
neuronas generadoras de este elemento, ubicadas en los ganglios basales, el cual es la zona del 
cerebro encargada de las funciones motoras del cuerpo. La mayoría de exámenes clínicos para la 
valoración del Parkinson, consisten en ejercicios subjetivos como la UPDRS (Unified Parkinson 
Disease Rating Scale) donde la opinión del paciente, examinador, o incluso de algún familiar, se 
tienen en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico al paciente, esto se debe a la falta de un 
equipo médico que arroje una valoración objetiva. Por tal motivo, en este proyecto se aborda el 
diseño de un guante para la medición de la flexión en las falanges de la mano, ofreciendo 
resultados de distintas mediciones que se someterán a una valoración médica, con lo que los 
doctores pueden estimar si el sujeto sometido al experimento sufre de rigidez, uno de los 
síntomas causados por la EP. El guante se realizó usando un sensor de flexión, el cual se ubicó 
en la primera falange del dedo índice para conseguir los datos del movimiento de este cuando la 
persona realiza ejercicios de abrir y cerrar la mano. Estos datos fueron almacenados en una micro 
SD para que luego fueran ilustrados gráficamente, y de igual forma, se presenta la opción de 
exportar la señal como una imagen o a una tabla en Excel para que posteriormente, un 
especialista en señales se encargue de analizar el comportamiento de estas. 
 
Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, UPDRS, rigidez, guante, sensor de flexión. 
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 Abstract  
Parkinson Disease or PD is well known as one of the most common neurological pathologies, it 
is a chronic and progressive disorder where the agent in charge for the communication between 
brain neurons or Dopamine, decrease because of a degenerative issue in the neurons that 
generate this agent, which is located in the Basal Ganglia, the brain zone in charge of the body 
motor function. Most of the clinical tests for the Parkinson assessment, consist of subjective 
exercises as the UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale), where the judgement from 
the patient, examiner or even a patient's familiar, is what they take into account at the moment 
when they are going to diagnose the patient, this is because of the lack of a medical equipment 
that can be able to give us an objective assessment. For this reason, this project approaches the 
design of a glove that measures the flexion of the hand's phalanges, measuring different test 
subjects to gather different samples which will be brought to a medical assessment, where the 
doctor can evaluate if the subject for the experiment underwent rigidity, one of the symptoms 
caused by Parkinson. The glove was made using a flex sensor, which were placed on the index 
finger first phalanx to pick up the motion data when the person performs open and close 
exercises with the hand. This information was saved on a micro SD to graphically illustrate the 
signal and similarly, we show the option to export the graph as an image or an Excel table with 
the purpose that a signal specialist can analyze the signal behavior. 
 
Key words: Parkinson Disease, UPDRS, rigidity, glove, flex sensor.  
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La rigidez es conocida como la anormalidad en el tono muscular, el cual es la disminución 
del movimiento de las articulaciones que puede ser causada por enfermedades congénitas o 
postraumáticas. La rigidez es un síntoma común en la Enfermedad o EP, sin embargo, en la 
actualidad es uno de los menos estudiados para el diagnóstico de esta patología. Se estima que la 
rigidez está presente en alrededor del 90% al 99% de los pacientes con Parkinson (Parkinson’s 
central, s.f.), por lo que el estudio de ésta variable resulta factible para posteriores análisis en el 
diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson. Esta fisiopatología de la EP ha sido investigada 
usando técnicas de electromiografía, observando el cambio o la respuesta del tono muscular 
(Oka, 1996). No obstante, los investigadores no han tenido resultados claros en cuanto a la 
medición de la rigidez en las articulaciones, sobre todo en las falanges de la mano, el cual es la 
zona de interés de este proyecto. 
Los avances en la detección de la EP han sido constantes, más sin embargo, aún surge la 
necesidad de desarrollar prototipos que puedan dar un diagnóstico objetivo, específicamente en 
los trastornos de movimientos que genera esta enfermedad. Se conoce que dicha enfermedad 
genera un aumento en el tono muscular, afectando de forma directa el movimiento natural de las 
articulaciones, sin embargo se conocen pocos estudios orientados a la rigidez. Algunos estudios 
ya han tratado de darle solución a este problema, sin embargo, todavía se requiere un análisis 
minucioso para ello. Uno de estos estudios se ha generado con investigadores de la Universidad 
de la Costa junto con el Instituto Colombiano de Neuropedagogía (ICN), el cual tiene como 
título “Prototipo multivariable para detección y seguimiento de pacientes con Parkinson y 
trastornos de movimiento”. En el caso particular de nuestro proyecto, se trata de obtener la 
variable de rigidez por medio de un guante que captura los grados flexión de la mano, utilizando 
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para ello un sensor de flexión piezoresistivo cuyas características se encuentran descritas en la 
sección 5.3.3. 
Este proyecto presenta la implementación de un sensor de flexión en guante para almacenar 
los datos del movimiento de uno de los dedos, esto con el fin de analizar si los sensores de 
flexión son lo suficientemente capaces de capturar la variable de rigidez en la mano de una 
persona que presente Parkinson, en caso que así sea, estos valores serán analizados por un 
especialista para que pueda determinar si la persona presenta Parkinson a partir de los datos 
registrados. 
Este proyecto se desglosa en 8 capítulos, en los cuales encontramos una descripción o 
planteamiento del problema, la justificación en la que se data el porque es importante la solución 
del problema anteriormente planteado, los objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto, 
un análisis a estudios anteriores de este tema o similares (estado del arte), un marco teórico en la 
cual se registra la información pertinente al tema y conceptos importantes de este mismo, la 
metodología usada para alcanzar los objetivos planteados, los resultados obtenidos tras finalizar 
el proyecto y por último, lo que podemos concluir tras obtener los resultados. 
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1. Planteamiento del problema 
La Enfermedad de Parkinson (EP), es reconocida como una de las patologías neurológicas 
más comunes, el cual afecta alrededor del 1% de la población mayor de 60 años (Hauser, Lyons, 
McClain, & Pahwa, 2016). Es un trastorno crónico y progresivo que ocasiona un estado 
degenerativo en los ganglios basales, ubicados en el cerebro, los cuales están encargados de las 
funciones motoras del cuerpo. La degeneración en las células del cerebro es la causa de la 
pérdida o interferencia con la dopamina y el agente encargado de la comunicación entre las 
neuronas (CuidatePlus, 2009). Esta patología ocasiona pérdida en la coordinación de 
movimientos, por lo que ocurren comportamientos inusuales en músculos como pueden ser 
rigidez, temblor, lentitud o pérdida de equilibrio (Parkinson’s Disease Fundation, s.f.; Poinier & 
Wooten, 2015). Además de esto, la EP genera efectos secundarios, afectando funciones no 
motoras tales como los trastornos de sueño, que ocurren aproximadamente entre el 60% y el 98% 
de los pacientes (Mondragón, Arratíbel, Ruiz, y Martí, 2010). 
Actualmente, existe una escala muy usada para la valoración de la severidad del Parkinson, 
esta es la UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale), la cual fue creada mediante la 
implementación de algunos elementos significativos de escalas previas a esta (Goetz et al., 
2003). La escala consiste en cuatro partes y cada una de estas posee diferentes exámenes y  
ejercicios que pueden ser evaluados con valores entre 0 y 4, y puede ser realizado en un lapso de 
entre 10 y 20 minutos; la parte I consta de exámenes en la salud mental, conducta y humor, la 
parte II consta de exámenes a actividades de la vida diaria, la parte III consta de exámenes 
motores y la parte IV consta de complicaciones durante el tratamiento de la enfermedad 
(UNINet, s.f.). 
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En la actualidad no existen dispositivos médicos o procedimientos específicos para detectar 
esta enfermedad, por lo que se requiere de un largo proceso en análisis neurológicos, así como de 
pruebas de sangre, tomografías o la observación del comportamiento del paciente por parte de 
algún familiar. Varias de estas técnicas se realizan principalmente para descartar otras 
enfermedades con el fin de reducir la incertidumbre, y no con el propósito de detectar la EP. De 
igual manera, se conoce que uno de los efectos resultantes de la EP es la rigidez, que es a su vez 
una variable poco analizada por los gremios científicos, más específicamente los efectos que 
tiene en las falanges de la mano. 
Por otro lado, el reto en la detección de la EP se debe a que existen muchas enfermedades 
fácilmente confundibles con ella, como son la demencia con cuerpos de Lewy, Hidrocefalias con 
presión normal, la degeneración corticobasal, atrofia multisistémica, parálisis supranuclear 
progresiva, el temblor sensorial, corea de huntington entre otros trastornos del movimiento 
(National Institute of Neurological Disorders and Stroke [NINDS] & National Institutes of 
Health [NIH], 2014). 
Con base en lo anterior es importante la detección temprana de la enfermedad, para su pronto 
tratamiento y para evitar que ésta progrese a un grado en que afecte la calidad de vida del 
paciente. Así, se plantean los siguientes interrogantes: 
¿Puede obtenerse un valor de rigidez a través de una medición objetiva? 
¿Será esencial la medición de la variable rigidez en la detección de la Enfermedad de 
Parkinson? 
¿Puede el valor objetivo de la rigidez ser más valioso que los métodos de la UPDRS?  




La detección temprana de la Enfermedad de Parkinson (EP) permite un tratamiento 
oportuno. Al ser de tipo progresiva, resulta importante ralentizar el progreso de la EP desde el 
inicio de los síntomas, evitando llegar a estados o efectos secundarios avanzados. En la 
actualidad se trabaja en dispositivos de detección de ésta enfermedad, por patrones del habla 
(Little, 2012), de movimiento (Illiades, 2014; Krupicka, Szabo, Viteckova, & Ruzicka, 2014), e 
incluso pruebas oculares con el propósito de realizar un tratamiento efectivo y evitar el progreso 
de la enfermedad (EL MUNDO, 2016). 
Por esta razón, esta investigación tiene como objetivo el desarrollar un dispositivo de 
medición y graficación de la rigidez en personas con Parkinson que reemplace los 
procedimientos de diagnóstico actuales como la escala UPDRS. Este dispositivo beneficia 
principalmente a personas que son valoradas con la EP, ya que puede contribuir a detectarlo de 
manera temprana y tomar las medidas necesarias para reducir su avance. A su vez, se puede 
verificar la efectividad de un medicamento para combatir la rigidez, puesto que al realizar tomas 
de datos de forma continua, se puede apreciar la mejoría o no del paciente en relación al tiempo 
transcurrido al suministro del medicamento. 
Los resultados de flexometría obtenidos permiten un posterior análisis matemático, con el fin 
de obtener una tendencia de valores y, con ayuda de una valoración médica, obtener un valor de 
rigidez. 
Las investigaciones en la medición o detección de la rigidez muscular que se generan en la 
EP, específicamente en la mano, presentan escasos estudios, por lo que este genera una gran 
contribución al estudio de la enfermedad.  




3.1  Objetivo general 
Desarrollar un dispositivo electrónico que mida la rigidez de las falanges de un paciente con 
Parkinson. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 Identificar los principios básicos del Parkinson, rigidez muscular y los prototipos y 
métodos previamente usados para la estimación del Parkinson. 
 Diseñar el sistema de medición en un prototipo de guante. 
 Representar de manera gráfica los datos obtenidos del guante, brindando un soporte visual 
para mayor entendimiento de las señales. 
 Realizar pruebas del funcionamiento del dispositivo, verificando la ausencia de 
perturbaciones en la señal durante muestreos continuos. 
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4. Estado del arte 
En este capítulo se describen brevemente varios de los artículos investigados que fueron 
útiles para el desarrollo de este documento. Entre ellos se hallan artículos en los que se realizaron 
estudios de la captura de los movimientos de las manos, brazos, muñecas o dedos para el análisis 
de parámetros como el tono muscular, rigidez muscular o control motor. Otros documentos 
tuvieron como objetivo el uso de equipos médicos como el Electromiograma (EMG), el 
Elastograma de onda de corte (SWE por sus siglas en inglés) o el Mecanomiograma (MMG); o 
sensores como son el sensor de fuerza, de flexión, de extensión y el Active-Muscle Stiffness 
Sensor (aMSS), para conseguir captar principalmente valores de rigidez muscular en personas 
con la EP, Artritis Reumatoide y en personas sanas. Estos artículos enriquecieron esta 
monografía gracias a que demostraron que no es la primera vez que se ha intentado registrar 
valores de rigidez muscular con sensores ubicados en un guante, como puede ser apreciado en 
(Condell et al., 2011; Niazmand et al., 2011; Raspopovic et al., 2014; Sbernini, Pallotti, & 
Saggio, 2016). 
En Mentis et al. (2016) se desarrolló un sistema que recolecta la información de los 
movimientos del brazo para ratificar la valoración que da un cuidador o un paciente durante 
exámenes clínicos a las funciones motoras de la mano a personas con Parkinson. El dispositivo a 
usar fue el Leap Motion el cual tomó los datos de una de las manos de los pacientes abriendo y 
cerrando de manera repetitiva, estas pruebas solo fueron realizadas a pacientes que se sometieron 
a la cirugía de la estimulación cerebral profunda (DBS por sus siglas en inglés). Los resultados 
indican que los sensores si son efectivos para brindar un gran soporte durante las evaluaciones a 
los movimientos motores. 
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En Du et al. (2016) se juzgó la capacidad del ultrasonido SWE para evaluar los niveles de la 
rigidez muscular del bíceps braquial en pacientes con Parkinson. Los resultados fueron positivos 
en la captura de datos por lo que se considera que el SWE es capaz de cuantificar la rigidez 
muscular en personas con Parkinson. 
En Sbernini et al. (2016) se investiga la diferencia en la utilidad de los sensores de extensión 
con los sensores de flexión. Adquiriendo los datos mediante una configuración personalizada de 
protocolo de red. Los resultados arrojaron que ambos sensores permiten rastrear de manera 
efectiva los movimientos de la mano, con la excepción que el sensor de extensión muestra una 
variación de la resistencia más limitada, pero puede ser cortado y seguir funcionando a diferencia 
del sensor de flexión y además presenta una linealidad significativamente mayor que este. 
En Han, Jo, & Kim (2015) compararon los registros de rigidez muscular del aMSS con los 
registros generados por los equipos EMG y MMG. El experimento se realizó midiendo el bíceps 
braquial en estado de fatiga. 
El experimento concluyó con que el aMSS puede ser útil para estimar la fuerza de 
contracción del músculo en estado de fatiga, porque es capaz de medir un valor más preciso de la 
contracción del músculo que genera la fuerza a diferencia del EMG y el MMG. 
En Burget, Maurer, Burgard, & Bennewitz (2015) se presenta un nuevo enfoque para el  
análisis de  los movimientos humanos, utilizando estrategias de control motor mediante la 
parametrización del peso en las articulaciones, registrando los movimientos a través de ejercicios 
de coordinación de manos en personas sanas y pacientes con EP, para luego compararlas. Esta 
comparación arrojó que el peso en las articulaciones está distribuido uniformemente en el brazo 
de personas con Parkinson, en contraste con las personas sanas, donde el peso decae a lo largo 
del brazo. 
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En Raspopovic et al. (2014) se estudia la posibilidad de recuperar las sensaciones neuronales 
dactilares a personas con una prótesis bidireccional de la mano mediante el uso de Electrodos 
Intrafasciculares Multicanales Transversales (TIMEs, por sus siglas en inglés) ubicados dentro 
de esta, los cuales se conectarán a los nervios Ulnar y Mediano para su estimulación. Los 
resultados finales permitieron a los pacientes percibir sensaciones como la rigidez y forma de 
diferentes objetos. 
En Han & Kim (2013) se enfocan en el desarrollo de un sistema que mida contracciones 
musculares en la muñeca con el fin de obtener información del movimiento del cuerpo humano 
para interacciones físicas humano-robot (pHRI por sus siglas en inglés). Para esto compararán el 
tiempo de respuesta y precisión de un aMSS, con los de un sensor de fuerza y un EMG cuando 
estos tres miden las contracciones musculares del flexor radial del carpo en el instante de la 
flexión de la muñeca. El resultado del experimento demostró que el aMSS puede ser usado como 
sensor de la contracción del músculo gracias a su precisión, rápida respuesta, y además, es capaz 
de detectar contracciones musculares a través de la ropa. 
En Marusiak, Jaskólska, Koszewicz, Budrewicz, & Jaskólski (2012) mide la rigidez 
muscular en estado de reposo mediante miometría con el objetivo de obtener una estimación de 
los efectos de las medicaciones contra la rigidez muscular durante la EP, por lo que registraron la 
actividad eléctrica de los bíceps braquial, braquiorradial y del tríceps braquial en estado de 
reposo en 10 pacientes con la EP usando el EMG y el Myoton-3.  
Los ensayos a realizar fueron de rigidez, temblor y bradicinesia en el brazo más afectado, los 
cuales se realizaron en 2 etapas, la primera fue sin medicación por parte de los pacientes y la otra 
fue después de que los pacientes se medicaran. El estudio reveló que la medicación anti-
Parkinson reduce no en gran medida pero si positivamente la rigidez y la bradicinesia durante el 
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Parkinson, el temblor no difiere mucho medicado o no, por lo que concluyen que la miometría 
resulta efectiva para la toma de estos datos, lo puede permitir mejorar la práctica neurológica 
para los exámenes de Parkinson. 
En Park et al. (2011) se realiza un estudio para analizar las propiedades viscoelásticas en las 
muñecas de pacientes con Parkinson en comparación con el historial clínico. Las pruebas se 
realizaron usando 3 modelos diferentes para el análisis de movimientos pasivos en la muñeca. 
Este estudio demuestra en los resultados clínicos de la rigidez son mejor representados por la 
viscosidad durante la flexión y extensión.  
En Niazmand et al. (2011) se desarrolló un sistema inalámbrico capaz de evaluar la gravedad 
de la función motora durante la EP, este sistema fue integrado en un “guante inteligente” el cual 
se le acoplaron dos sensores táctiles (colocados en los dedos índice y pulgar) para estimar la 
bradicinesia, dos acelerómetros triaxiales (colocados en el dedo medio y en la muñeca) para 
evaluar el temblor en reposo y el temblor postural en la mano y el brazo y un sensor de fuerza 
(colocado en la muñeca) para determinar la rigidez. 
Los resultados obtenidos muestran que un sensor de fuerza no fue suficiente para detectar la 
rigidez durante las pruebas, los acelerómetros manifestaron ser suficientes para notar las 
desviaciones de la mano durante el temblor, y de igual manera, los sensores táctiles también 
demostraron ser suficientes para notar las desviaciones de la bradicinesia en personas con EP. 
En Condell et al. (2011) se describen los resultados tras el desarrollo de un guante para la 
medición del movimiento de la mano en personas con artritis reumatoide, ilustrando los datos 
obtenidos en una gráfica y un modelo 3D en tiempo real. Los datos a tomar por el guante son la 
flexión, extensión, aducción y abducción de las articulaciones de los dedos los cuales fueron 
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medidos en grados. Los datos se registraron para futuros análisis y puede ser el primer sistema 
ambulatorio que detecte rigidez en las articulaciones desde casa. 
En Xia, Radovic, Threlkeld, & Mao (2010) el objetivo es el de aplicar un sistema de 
identificación y un modelo aproximado que diferencien las contribuciones de los factores 
neurales (reflejos musculares) de los no neurales (propiedades alteradas de las fibras musculares) 
en la rigidez durante la EP. 
Por lo tanto, se midió la actividad muscular de los músculos de la muñeca así como el torque 
de la muñeca durante movimientos inducidos externamente. Los sujetos fueron medidos antes y 
después de tomar medicamentos. El sistema de identificación y el modelo aproximado fueron 
aplicados para separar los componentes neurales de los no-neurales respecto a la rigidez total. 
Los resultados muestran que ambos factores son responsables de la rigidez en la EP. 
En Shima et al. (2009) se quiere estimar la fuerza del golpe de la punta de los dedos y 
usarlos para valorar diferencias de la fuerza en personas con EP y personas sanas. Por lo que se 
coloca un sensor de fuerza en medio de los dedos índice y pulgar para medir la fuerza ejercida 
por los dedos cuando se realizan ejercicios de pulso y adicionalmente, un sensor magnético con 
bobinas en cada uña de los dedos usados para medir la distancia entre los dedos. Los resultados 
muestran que es posible estimar la fuerza de los dedos mediante este modelo y usar estos datos 
como un método de evaluación de las funciones motoras durante la EP. 
En Wright et al. (2008) presentan como objetivo desarrollar un dispositivo portátil que 
cuantifique el tono muscular de pacientes que padecen trastornos de movimiento, 
principalmente, Parkinson. De este modo, fue construido un brazo robótico mediante 
servomotores para flexionar y extender el brazo más afectado de los sujetos de prueba y las 
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respuestas fueron registradas con un EMG. Un electrodo fue colocado en el brazo y el otro se 
colocó del lado opuesto a la parte contralateral de la mano. 
Los registros de EMG para pacientes sanos fueron constantes durante todo el test, en 
contraste a las pruebas en pacientes con Parkinson donde hubo grandes variaciones de la 
amplitud durante las flexiones. 
En Shapiro et al. (2007) se cuantificaron los efectos de la DBS al núcleo subtalámico (STN 
por sus siglas en inglés) y de la medicación para la rigidez parkinsoniana midiendo el trabajo que 
realiza el codo durante un ciclo completo de una onda sinusoidal. La rigidez tanto activa como 
en estado de reposo fueron medidas realizando pruebas con las siguientes condiciones en los 
pacientes: 
1. Antes de medicarse 
2. Bajo DBS 
3. Después de medicarse 
4. Bajo DBS después de medicarse 
La rigidez activa incrementó el trabajo tanto en personas sanas como en pacientes con 
Parkinson. En pacientes con Parkinson, la DBS en el STN redujo tanto la rigidez activa como la 
de reposo, demostrando que la estimulación al STN reduce la rigidez. 
Pero los medicamentos no ayudaron a reducir la rigidez de manera significativa y solo 
redujeron el trabajo durante la rigidez activa. Los resultados indican que el DBS al STN puede 
ser más eficiente en aliviar la rigidez en las extremidades superiores de pacientes con Parkinson 
que los medicamentos prequirúrgicos. 
En Prochazka et al. (1997) se monitorearon los exámenes clínicos que se realizan para la 
valoración del Parkinson, esto se logró utilizando un par de sensores de fuerza ubicados en la 
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muñeca del paciente, los cuales, como su nombre lo indica, registraron la fuerza aplicada por el 
examinador en la muñeca durante los ejercicios, esta variable fue usada para valorar el nivel de 
rigidez en el codo más afectado del paciente.  
El experimento entonces, registró la fuerza mientras se realizaban ejercicios para valorar 
postura, bradicinesia, temblor y rigidez, donde un examinador evaluaría con el sensor, y otros 
tres examinadores usarían la UPDRS. Las evaluaciones fueron repetidas en los pacientes una 
hora después de que estos se medicaran con L-dopa. 
Los resultados del sensor arrojaron que los exámenes clínicos pueden ser muy breves como 
para detectar una reducción de la rigidez después de que los pacientes se suministren L-dopa y 
que las valoraciones son inconsistentes entre los mismos examinadores. 
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5. Marco teórico 
A continuación, se presenta una breve explicación del Parkinson y las características motoras 
que presentan las personas que sufren de esta enfermedad. Y adicionalmente, se exponen los 
equipos más usados para valoraciones del Parkinson. 
 
5.1 Enfermedad de Parkinson 
La EP es un trastorno de movimiento crónico, neurodegenerativo y progresivo caracterizado 
por la pérdida de una significativa cantidad de neuronas dopaminérgicas nigroestriatales 
ubicadas en los Ganglios Basales, y las neuronas que sobreviven, sufren de cuerpos de Lewy. La 
enfermedad fue descrita por primera vez por James Parkinson en 1817 (Goetz, 2011). Estas 
neuronas son las encargadas de la coordinación de los movimientos motores del cuerpo, como 
son mover los brazos al caminar, agarrar, hablar, parpadear, mantener la postura, entre muchos 
otros (Síntomas, s.f.). Por lo tanto, las más comunes manifestaciones físicas de esta enfermedad 
en el cuerpo son temblor en estado de reposo, rigidez, bradicinesia y problemas para caminar 
correctamente o mantenerse en pie. También se presenta una característica común en los 
pacientes y es que estos presentan una rigidez con un comportamiento similar a una rueda 
dentada y además no presentan cambios en los reflejos de los tendones, como ocurre con los 
espasmos relacionados con lesiones neuronales motoras (WISC, 2006). Actualmente no se 
conoce medicamento que cure la enfermedad, solo medicamentos que ayudan a retrasar el 
avance de la EP, así como de mejorar la movilidad en los pacientes, algunos de estos 
medicamentos son L-dopa, Symmetrel, Eldepryl y Azilect (WebMD, s.f.). 
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5.2 Características de la Enfermedad de Parkinson 
5.2.1 Rigidez muscular. 
Según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, la rigidez se define como la 
resistencia a la deformación. En los músculos, se caracteriza por un incremento uniforme del 
tono muscular cuando se realizan movimientos pasivos a una articulación en todo su rango de 
flexión, por lo que da la impresión de estar “doblando un tubo de plomo”. Esta resistencia al 
movimiento se genera por lesiones ocurridas al músculo en la víapiramidal o en la vía 
extrapiramidal, donde este último ocurre en personas que padecen de la EP, y en ellos se puede 
observar el fenómeno de “rueda dentada”. 
 
5.2.2 Tono muscular. 
El tono muscular es la fuerza por la que el músculo se opone a la extensión. Las principales 
funciones del tono muscular en su estado normal son: 
 Mantener la postura. 
 Consigue que los músculos almacenen energía. 
 Ayuda a generar movimientos gráciles. 
 
5.2.3 Temblor. 
Se conoce como temblor a los movimientos rítmicos, oscilatorios o alternantes de una o más 
partes del cuerpo. Los temblores pueden ser clasificados según su amplitud o su frecuencia, sin 
embargo, los temblores clasificados según su amplitud tienden a cambiar su comportamiento de 
manera espontánea o en respuesta a un movimiento voluntario o emoción (Kovacs, 2014). 
Además de esto, también se conocen dos casos comunes de temblores, los temblores en 
reposo y los temblores de acción. 
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Un temblor en reposo es muy común durante la EP donde una parte del cuerpo en estado de 
reposo repentinamente se encuentra temblando y dicho temblor aumenta si el sujeto intenta 
realizar un movimiento con otra parte del cuerpo. Adicionalmente, se puede observar que el 
temblor desaparece al realizar movimientos voluntarios con esa misma parte del cuerpo, pero 
continuará temblando una vez retome un estado de reposo (Kovacs, 2014). 
El temblor de acción ocurre al momento de contraer un músculo de manera voluntaria, el 
temblor postural se puede presentar en partes del cuerpo las cuales se encuentran realizando un 
movimiento en contra de la gravedad (Kovacs, 2014). 
 
5.2.4 Bradicinesia. 
El término bradicinesia (lentitud en el movimiento) es un trastorno de movimiento que 
presenta dificultades, como pueden ser planeación, iniciación y ejecución de movimientos, 
lentitud al realizar actividades diarias, efectuar tareas simultáneas o repetitivas, con dificultad 
para realizar tareas que requieran destreza, genera pérdida de expresiones faciales, parpadeo 
reducido y movimiento reducido de los brazos al caminar (Kovacs, 2014). 
 
5.2.5 Discinesia. 
Discinesia o movimiento anormal, es un término comúnmente usado en trastornos de 
movimientos hipercinético inducido por drogas, esto incluye discinesias inducidas por L-dopa en 
la EP y otras formas de discinesias tardías relacionadas a tratamientos con drogas obstructoras de 
los receptores de la dopamina (Kovacs, 2014). 
 




Ataxia, del griego “falta de orden” significa que existe una falta en la coordinación de 
movimientos y en la agilidad de la persona debido a lesiones en el cerebelo (Kovacs, 2014). Esto 
origina ciertos inconvenientes, entre los que se destacan: 
 Balance 
 Postura al caminar 
 Movimientos del tronco, brazos y piernas. 
 Movimientos oculares. 
 Habla 
 
5.2.7 Cuerpos de Lewy. 
Son unas estructuras proteicas redondas y lisas que se pueden ver en los núcleos de las 
neuronas cerebrales, los cuales tienden a distribuirse por toda la corteza cerebral y en el 
mesencéfalo. Pero las causas de la generación de estos cuerpos de Lewy aún son desconocidas, 
se han presenciado casos de familias con múltiples casos de esta enfermedad, pero no se puede 
apreciar una tendencia o propensión en la transmisión hereditaria (Family Caregiver Alliance, 
2014). 
 
5.3 Sensores y equipos usados para valorar la enfermedad de Parkinson 
5.3.1 Active Muscle Stiffness Sensor (aMSS). 
Es un sensor el cual consiste en una sonda piezoeléctrica resonante (PZT) y el circuito 
procesador de la señal resonante. La sonda a su vez consiste en dos partes las cuales son un 
conductor PZT y un receptor PZT. El conductor genera vibraciones mecánicas y el receptor se 
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encarga de recoger la resonancia resultante y llevarla al circuito el cual extrae la amplitud y 
frecuencia de la señal mediante unos filtros y amplificadores (Han et al., 2015). 
 
5.3.2 Ultrasound Shear Wave Elastography (SWE). 
EL SWE es un ultrasonido que mide el cambio en la tensión en los tejidos, suministrando un 
mapa cuantitativo de la elasticidad de un tejido en tiempo real. Esto lo consigue enviando un 
pulso de alta intensidad a los tejidos produciendo ondas de corte o "shear waves" (Bercoff, 
2008). Estas ondas son muestreadas con pulsos de baja intensidad para calcular la velocidad de 
los cortes y esta velocidad hace parte de la ecuación del "Young modulus" (Ibrahim et al., s.f.). 
 
Figura 1. Elastograma de Onda de Corte SWE (Izq). Recuperado de https://www.itnonline.com/content/ge-receives-
fda-approval-shear-wave-elastography-module, por Imaging Technology News [ITN], 2014; Gráfica del SWE 
(Der). Recuperado de “ShearWave Elastography”, por J. Berchoff, 2008. 
 
5.3.3 Sensor de flexión piezoresistivo. 
Es un tipo de resistencia variable la cual aumenta o disminuye sus valores resistivos 
dependiendo del grado de flexión que se le aplique a la lámina, esto se debe a que a medida que 
se dobla, las partículas internas del sensor se separan, aumentando la distancia que cubren con la 
cual su resistencia es mayor y consecuentemente, la corriente disminuye (Spectrasymbol, s.f.). 
Por su tamaño son comúnmente usados para propósitos medicinales, periféricos para 
computador, videojuegos de realidad virtual, robótica, entre muchos otros (Spectrasymbol, s.f.). 




Figura 2. Sensor de flexión. Recuperado de https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Flex/flex22.pdf, por 
Spectrasymbol (s.f.). 
 
5.3.4 Sensor de fuerza piezoresistivo. 
Es una lámina la cual presenta en su punta una zona tipo resistencia variable la cual presenta 
un valor alto de resistencia y este empieza a disminuir entre más fuerza sea aplicada en la zona. 
Puede ser usado para dispositivos médicos, robótica, equipos de control o productos para el 
consumidor (Tekscan, s.f.). 
 
 
Figura 3. Sensor de fuerza piezorresistivo. Recuperado de https://www.tekscan.com/products-solutions/force-
sensors/a201, por Tekscan (s.f.). 
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5.3.5 Electromiógrafo (EMG). 
El Electromiógrafo o EMG es un dispositivo médico capaz de captar las señales bioeléctricas 
generadas en los músculos y de transcribirlos a valores numéricos dentro de una gráfica (JOHNS 
HOPKINS MEDICINE, s.f.). 
 
Figura 4. EMG Digital. Recuperado de http://www.medicalexpo.com/prod/allengers-medical-systems/product-
75520-507142.html, por MedicalEXPO (s.f.). 
 
5.3.6 Deep Brain Stimulation (DBS). 
Es dispositivo médico similar a un marcapasos pero para el cerebro, el cual es usado para 
tratar problemas en el cerebro relacionados con el control de movimientos motores, dolor, peso, 
humor, entre otros. El dispositivo está compuesto por tres partes, los electrodos o “leads”, los 
cuales son implantados entre 1 a 2 leads (dependiendo de la necesidad) en el área del cerebro a 
tratar; el neuroestimulador, el cual es el que se encargará de enviar pulsos eléctricos a los 
electrodos y normalmente es ubicado dentro de la piel debajo de la clavícula; y por último, el 
cable, el cual se canaliza dentro de la piel, de manera que conecte el neuroestimulador con los 
leads (Jasmin, Zieve, Ogilvie, & A.D.A.M. Editorial team, 2015). 




Figura 5. Posicionamiento del lead, el cable y el neuroestimulador. Recuperado de https://www.medlineplus.gov/ 
ency/article/007453.htm, por L. Jasmin et al., 2015. 
 
5.4 Hardware y Softwares a utilizar 
5.4.1 Arduino. 
Es un software de código abierto que permite a sus usuarios crear su propio código, con el 
cual podrán programar el hardware de Arduino y permite una cantidad ilimitada de invenciones 
gracias a la gran variedad de módulos disponibles (Arduino, s.f.). 
El modelo de Arduino usado para este proyecto es el Arduino Nano, que como lo dice su 
nombre, es uno de los modelos de menor tamaño, por lo que para compensar su reducido 
tamaño, presenta una menor cantidad de pines analógicos, digitales, menos memoria SRAM, 




Es un entorno de desarrollo integrado y diseñado específicamente para ingenieros y 
científicos. Nativo de LabVIEW es un lenguaje de programación gráfica que utiliza un modelo 
de flujo de datos en lugar de líneas secuenciales de código de texto, lo que le permite escribir 
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código funcional utilizando un diseño visual que se asemeja a su proceso de pensamiento 
(National Instruments [NI], s.f.). Esto quiere decir que el software LabVIEW permite diseñar 
circuitos así como programar usando elementos visuales, como son gráficas, manómetros, 
diferentes modelos de botones, entre otros. 
.  





Metodología del proyecto. 
Objetivos específicos Fase Actividades Resultados 
Investigar los principios 
básicos del Parkinson, 
rigidez muscular y los 
prototipos y métodos 
previamente usados para 




Investigación acerca del 
Parkinson y la rigidez 
muscular. 
Adquirir los conocimientos 
básicos para entender con lo 
que se está tratando en el 
proyecto. 
Estudio de los diferentes 
equipos médicos y sensores 
usados para intentar valorar 
Parkinson. 
 
Tener una idea de los 
diferentes métodos que se 
han explorado para valorar 
Parkinson. Estudio de guantes 
realizados para evaluar 
Parkinson. 
Vincular el sistema de 
medición en un prototipo 
de guante. 
Desarrollo del guante 
Selección la tela del guante. 
Obtener un guante cómodo 
para el portador. 
Selección la falange a usar. 
Conseguir la manera más 
eficaz para medir la flexión. 
Representar de manera 
gráfica los datos 
obtenidos del guante. 
Almacenamiento de 
datos 
Captura de datos del sensor 
en el Arduino. 
 
Tener un circuito que 
interactúe con la señal. 
Conversión estos valores 
analógicos en valores 
digitales. 
 
Permitir la manipulación de 
estos datos. 
Realización de un arreglo a 
estos datos. 
Separar los datos en dos 
grupos. 
 
Guardado de este arreglo en 
una micro SD. 
Tener método de traslado 




Separación de los datos 
almacenados del sensor en 
valores de lectura/tiempo. 
 
Graficar las lecturas por el 
tiempo en que fueron 
tomadas. 
Elaboración de la interfaz de 
usuario. 
 
Permitir una herramienta 
para el estudio de la señal. 





Revisión de las conexiones y 
puntos de soldadura. 
 
Tener el hardware listo para 
operar. 
Desarrollo de ejercicios de 
abrir y cerrar la mano. 
 
Obtención de las pruebas de 
funcionamiento. 
Prueba de la interfaz de 
usuario. 
 
Prueba final de 








Esta investigación es de enfoque cualitativo, puesto que se resume en la obtención de 
variables para la medición de la rigidez en la mano del paciente con la ayuda de sensores de 
flexión, dando como resultante una señal que puede ser utilizada en estudios más complejos para 
la detección o tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Presenta un alcance exploratorio ya 
que se basa en el uso de sensores que no fueron usados anteriormente para capturar rigidez en la 
mano. Uno de los síntomas causados por la enfermedad es el movimiento involuntario en 
distintas partes del cuerpo, unas de estas zonas afectadas son las manos del paciente. 
La ejecución de este proyecto fue separado en cinco fases, dentro de los cuales se generaron 
actividades que permita alcanzar los objetivos propuestos. 
 
6.1 Fase de revisión bibliográfica 
Se tiene como objetivo investigar documentación teórica relacionada con estudios de la 
rigidez muscular durante el Parkinson o sin Parkinson, rigidez muscular en la mano durante el 
Parkinson. Y también, se indago documentación práctica, trabajos donde eran probados 
diferentes equipos médicos o guantes elaborados para analizar Parkinson o enfermedades 
similares que afectan la coordinación de las manos. 
 
6.2 Fase de desarrollo del guante 
Se determina la tela del guante y la mejor ubicación del sensor en la mano para que este 
pueda tomar los datos de flexión de la falange del dedo para que este sea agradable y no 
incomode al portador. 
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6.3 Fase de almacenamiento de datos 
Se programa al Arduino para convertir los valores analógicos que le capta el sensor, en 
valores digitales, y luego se programa el modulo SD para separar los datos mediante un arreglo 
para seguidamente, almacenarlos en una memoria micro SD. 
 
6.4 Fase de la Interfaz Gráfica (IU) 
Se trabaja en LabVIEW con el arreglo elaborado durante la fase previa, este facilita la 
representación gráfica de los datos separándolos en valores de X (tiempo) y Y (lectura del 
sensor). Finalmente se trabaja en la interfaz de usuario, a la cual se le agregaron características 
como realizar zoom a la señal graficada, botones de desplazamiento horizontal y botones para 
exportar la gráfica como una imagen o una tabla en Excel. 
 
6.5 Fase de pruebas de funcionamiento 
Se procede a la ejecución de las pruebas de funcionamiento del prototipo final, donde se 
observaron aspectos como que el sensor no se deslizara de su posición, que los cables se 
encontraran bien soldados y en buenas condiciones, que la memoria efectivamente guarde los 
datos, ausencia de ruido en la gráfica y que los botones de la IU funcionen correctamente. 
  




En el siguiente capítulo se expone el diagrama general, los diagramas de flujo para los 
códigos en Arduino y LabVIEW, una breve descripción de los componentes (hardware) y 
softwares a utilizar durante la realización del proyecto. 
 
7.1 Arquitectura general de la solución 
En la Figura 6 se puede apreciar el progreso general del sistema propuesto 
 
Figura 6. Diagrama general de la solución, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
7.1.1 Diagrama de flujo del programa de Arduino. 
El diagrama general de la programación del Arduino para la toma y almacenamiento de los 
datos de la flexión de la falange del dedo se puede contemplar en la Figura 7. 




Figura 7. Diagrama del código en Arduino, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
7.1.2 Diagrama de flujo del programa en LabVIEW. 
El diagrama general de la programación en LabVIEW para la lectura y representación 
gráfica de los datos del sensor de flexión se puede examinar en la Figura 8. 
 
 
Figura 8. Diagrama del código en LabVIEW, por F. González y W. Vargas, 2017. 
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7.2 Descripción del hardware 
A continuación, se presenta una breve descripción de los equipos y softwares que fueron 
usados durante la realización del documento. 
 
7.2.1 Guante. 
El guante está hecho con tela “power” el cual fue cosido a mano para tener una mejor 
flexibilidad a la hora de ubicar el bolsillo donde va el sensor de flexión. 
 
 
Figura 9. Guante de prueba, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
7.2.2 Sensor de flexión. 
Sensor de flexión piezorresistivo ubicado en el dedo índice del guante para medir la flexión 
de la falange del dedo. 
 
Figura 10. Sensor de flexión, por F. González y W. Vargas, 2017. 




Características del sensor de flexión 
Ciclos de vida > 1 millón 
Grosor ≤ 0.43 mm 
Rango de temperatura -35°C – 80°C 
Resistencia fija 10 KΩ 
Tolerancia de la resistencia ±30% 
Rango de flexión de la resistencia 60 KΩ – 110 KΩ 
Rango de consumo 0.5 W continuos. Pico de 1 W 
Nota: Propiedades del sensor de flexión. Adaptado de https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ 
Flex/flex22.pdf, por Spectrasymbol (s.f.). 
 
7.2.3. Arduino Nano. 
Una de las versiones de Arduino, el cual es de las más pequeñas y livianas, por lo que es útil 
para este tipo de proyectos de espacio reducido. 
 
Figura 11. Arduino Nano, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
Tabla 4  
Características del Arduino Nano 
Microcontrolador ATmega328 
Arquitectura AVR 
Voltaje de operación 5v 
Memoria flash 32KB (2KB para el bootloader) 
SRAM 2KB 
Velocidad del reloj 16 MHz 
Pines I/O análogos 8 




Corriente DC por I/O pin 40mA (I/O pines) 
Voltaje de entrada 7 – 12 v 
Pines I/O digitales 22 
Salidas PWM 6 
Consumo de energía 19 mA 
Tamaño del PCB 18 x 45 mm 
Peso 7 g 
Código del producto A000005 
Nota: Propiedades del Arduino Nano. Adaptado de 
http://www.mouser.com/pdfdocs/Gravitech_Arduino_Nano3_0.pdf, por Arduino (s.f.). 
 
7.2.4 Modulo SD. 
Es un módulo o shield para Arduino el cual contiene una entrada para memorias micro SD. 
 
Figura 12. Shield SD, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
7.3 Descripción del software 
7.3.1 Arduino. 
Usado ya que las tarjetas de Arduino vienen con su propio lenguaje para ser programados. 
Este software fue usado principalmente para el almacenamiento de datos en la memoria SD. 




Figura 13. Software de Arduino, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
7.3.2 LabVIEW. 
Este software fue usado para la representación visual de los datos adquiridos por el sensor, 
elaborar la interfaz del usuario y además, para crear un archivo ejecutable único. 
 
Figura 14. Software NI LabVIEW, por F. González y W. Vargas, 2017. 
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7.3.3 Interfaz de Usuario (IU). 
En la interfaz se incorporaron funciones de zoom, guardado de imágenes, un botón para 
iniciar y otro para detener el programa, entre otros. 
 
 
Figura 15. Interfaz de Usuario, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
7.4 Procedimiento del diseño 
Este proyecto se divide en tres etapas, las cuales son la implementación de los dispositivos 
en un guante, la obtención y almacenamiento de datos usando Arduino y la graficación de la 
señal a través del entorno LabVIEW. 
 
7.4.1 Implementación del dispositivo al guante. 
El guante se cosió de manera tal que éste presente un bolsillo interno en la parte superior de 
la mano, el cual fuera lo suficientemente largo para el sensor y adicionalmente, llegar a cubrir la 
primera falange del dedo índice. Al bolsillo además, le fue agregado un velcro al final para sellar 
mejor el guante y evitar que se saliera. 




Figura 16. Guante final y circuito, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
7.4.2 Conexión y programación del Arduino. 
Inicialmente, debido a la naturaleza que presenta el sensor de flexión de ser una resistencia 
variable, se decide realizar el diseño de un circuito divisor de tensión con el propósito de poder 
obtener un flujo de corriente y con ello, conseguir un valor en voltaje en respuesta a la flexión 
del sensor. Para realizar el divisor de tensión (Figura 17), un extremo de cada resistencia debe ir 
en uno de los pines analógicos del Arduino, el otro extremo de la resistencia fija va a tierra, y el 
otro extremo del sensor de flexión a una fuente de voltaje. Adicionalmente, se realiza el montaje 
del circuito sobre un guante de tela "power", pensada en la comodidad del paciente al momento 
de realizar las pruebas. 




Figura 17. Conexión en el Arduino para el divisor de tensión, por F. González y W. Vargas, 2017. 
 
Para la obtención de datos se utiliza un Arduino Nano, el cual es práctico para este tipo de 
proyectos que deben ser ligeros. Como primera medida, se busca tomar valores del tiempo en 
milisegundos, por lo que en el código se determina un tiempo de inicio mediante el uso de la 
función "millis()". Seguido a esto, se realiza la toma de datos del sensor de flexión, la cual se 
lleva a cabo leyendo el puerto analógico elegido para conectar el sensor. Esta variable obtenida 
comprenderá valores entre 0 y 1023, que son los valores resultantes por defecto de la conversión 
Analógico-Digital (Arduino, s.f.). 
Teniendo las lecturas del sensor y el tiempo en que se realiza cada toma, se procede a 
almacenar estos datos en una memoria micro SD mediante el uso de un módulo micro SD para 
Arduino. La información es guardada como un documento con la extensión txt dentro de la cual, 
los datos son separados por tabulación, para que sean comprensibles al ser ingresadas a la 
plataforma LabVIEW. 
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7.4.3 Programación en LabVIEW. 
Después de tener los datos almacenados en una micro SD, se procede a la graficación de la 
señal. Esto se logra realizando la lectura del archivo guardado en la SD y creando un arreglo de 
datos, los cuales, gracias a la previa tabulación, LabVIEW comprenderá estos cambios de línea 
como un nuevo arreglo. 
Ya que se considera un interés por mostrar los datos en valores de resistencia y no en los 






Fórmula 1. Divisor de tensión 
 
En esta ecuación, Vin es el voltaje de la batería, R2 es la resistencia fija el cual para este 
proyecto fue usado una de 47KΩ, Vout se obtiene de la ecuación:  




Fórmula 2. Obtención de la variable Vout 
 
El dato de Vout será un valor obtenido por la conversión análogo-digital explicado en la 
sección 7.4.2 y R1 es la resistencia del sensor. 






Fórmula 3. Sensor de flexión despejado 
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Y de esta forma se obtiene el valor de resistencia del sensor en cada muestra en el tiempo. 
Finalmente, teniendo las variables separadas en dos arreglos correspondientes al Tiempo y a 
la Resistencia, estas serán representadas en una gráfica 2D, donde el Tiempo corresponde al eje 
X y la Resistencia al eje Y. 
 
7.4.4 Ejecución de pruebas. 
Una vez con el guante finalizado, se empezaron a realizar pruebas de funcionamiento y toma 
de datos. Las pruebas consistieron en abrir y cerrar la mano por cinco minutos en 4 sujetos de 
prueba sanos, con pausas aleatorias, así como aumento y disminución de velocidad aleatorios, 
con el propósito de encontrar alguna alteración del guante o incoherencia con los datos. Cada 
sujeto realizo la prueba dos veces. 
 
7.5 Resultados 
En las siguientes figuras se puede ver el comportamiento de la señal durante la fase de la 
ejecución de pruebas, se puede apreciar que la señal no presenta ruido indeseado ni ausencia de 
la señal. 
Se logra el diseño de un guante equipado con un sensor de flexión, además de un módulo SD 
en el que se almacenarán los datos, y un Arduino que hará posible la obtención y registro de 
datos. A partir de esto, se realizaron ensayos en los que se pudo apreciar la obtención de una 
señal comprensible y ajustable en el tiempo, señal que permite llevar a cabo estudios más 
profundos de los movimientos naturales o de actividades previamente descritas por quien dirija 
la prueba. 
Teniendo una relación del movimiento del paciente y el tiempo transcurrido, se permite 
realizar un estudio más profundo de la señal, analizando comportamientos de esta misma y 
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generando un rango o valor de rigidez. Siendo posible esto, contribuiría inmensamente a la 
detección de la enfermedad de Parkinson, ya que se basa en resultados medidos y no en la 
opinión de personas, cuya información puede ser incierta. 
En la siguiente figura se puede ver el comportamiento de la señal durante la fase de la 




Figura 18. Señales de las pruebas realizadas, por F. González y W. Vargas, 2017. 
  




Se puede concluir durante la revisión bibliográfica que la finalidad de valorar Parkinson con 
un método objetivo, sea mediante sensores o equipos médicos, es un trabajo que se ha estado 
desarrollando desde mucho y en todas partes, donde, así como algunos obtuvieron resultados 
positivos, otros solo lograron resultados negativos pero aun así cualquier resultado malo o bueno 
es útil para este tipo de investigación. 
Este proyecto propone una opción de medición de flexometría en la falange proximal del 
dedo índice, medida que puede tomarse en personas padecientes de la enfermedad de Parkinson, 
que con ayuda de una valoración médica, se puede facilitar la obtención de una variable rigidez a 
partir de una medida objetiva. 
Los datos se obtienen en una relación de resistencia del sensor de flexión sobre el tiempo de 
muestra, lo cual nos permite analizar si se presenta alguna anomalía o alteración entre 
movimientos y el tiempo que demora esta alteración, lo que representa una información muy 
valiosa en el estudio de la señal. 
El módulo SD nos permite el uso de cualquier micro SD de formato FAT32 (comprobado 
hasta 16GB), por lo cual, el espacio es suficiente para los tiempos de uso del guante, tiempo 
estipulado de 4 horas de uso. Debido a esto, es posible el diseño de un dispositivo portable, que 
brinda al paciente la comodidad de realizar el examen sin cambiar nada en su rutina. 
El uso de la software LabVIEW nos permitió no solo la graficación de la señal, sino además 
herramientas de ayuda para mayor entendimiento de la señal, como lo es el poder acercar la señal 
en un rango de tiempo determinado, el poder desplazar horizontalmente la señal, exportar 
imágenes o datos de la señal en pantalla, y un entorno comprensible para el uso de la aplicación. 
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Por todo esto, el software LabVIEW resulta una herramienta muy valiosa para la programación y 
visualización gráfica de este tipo de proyectos. 
Por último, se hace entrega de resultados de medidas realizadas con este dispositivo. Estos 
resultados demuestran la calidad de la medición tanto al realizar movimientos de forma constante 
como en movimientos más discretos. Posteriormente, estos resultados pueden ser sometidos a 
criterio médico, de forma que se pueda obtener un dictamen más confiable al grado de rigidez 
del paciente. 
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